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Alarm systems. Social alarm systems. Part 2: Trigger devices.

Systemes d'alarme. Systemes d'alarme sociale. Partie 2: Déclencheurs.
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1 Objetoy campo de aplicacion

Esta norma europea especifica los requisitos para dispositivos de activaciéon activados manual y
automaticamente, que transmiten una sefial de activacion.

Esta norma europea especifica los requisitos y ensayos para los dispositivos de activaciéon que forman
parte de un sistema social de alarma.

Esta norma europea es de aplicacion a todos los dispositivos de activacion que transmiten una sefial de
activacion a una unidad local o controlador utilizando métodos de interconexiéon cableados e
inaldmbricos.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacion, en su totalidad o en parte, son normas para consulta
indispensables para la aplicacién de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicién (incluida cualquier
modificacion de ésta).

EN 50134-1:2002, Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 1: Requisitos del sistema.
EN 50134-5, Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 5: Interconexiones y comunicaciones.

EN 60447, Principios bdsicos y de seguridad para la interfaz hombre-mdquina, el marcado y la
identificacidn. Principios de maniobra (IEC 60447).

EN 61020-1:2009, Interruptores electromecdnicos para uso en equipos eléctricos y electronicos.
Especificacion genérica (IEC 61020-1:2009).

EN 50130-4, Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de
producto: Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de deteccién de incendios, intrusion,
atraco, CCTV, control de acceso y sistemas de alarma social.

EN 50130-5, Sistemas de alarma. Parte 5: Métodos de ensayo ambiental.

ETSI EN 300 220-3-1, Dispositivos de corto alcance (SRD); operando en la gama de frecuencias de
25 MHz a 1 000 MHz. Parte 3-1: Norma armonizada que cubre los requisitos esenciales segiin el articulo
3.2 de la Directiva 2014/53/UE; Equipos de alta fiabilidad con ciclo de trabajo bajo, equipos de alarmas
de teleasistencia operando en la gama de frecuencias designada (869,200 MHz a 869,250 MHz).

ETSI EN 303 406, Dispositivo de corto alcance (SRD); Equipos de alarmas de teleasistencia operando en
la gama de frecuencias de 25 MHz to 1 000 MHz.
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