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UNE 77051 
 
Calidad del agua 
Determinación de sílice 
Método colorimétrico con silicato molíbdico 

Water quality. Silica determination. Colorimetric method with molybdic silicate. 

Qualité de l'eau. Détermination de la silice. Méthode colorimétrique avec silicate molybdique. 

 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 77051:2002. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma tiene por objeto describir un método para determinar la concentración de sílice presente 
en aguas naturales o residuales. 
 
Este método es aplicable en aguas de contenido en sílice superior a 1 mg/l. 
 
 


	Norma Española
	UNE 77051
	1 Objeto y campo de aplicación

