
Norma Española 

UNE-EN ISO 15708-3 
Enero 2020 

 

Ensayos no destructivos 

Métodos por radiación para tomografía digital 

Parte 3: Funcionamiento e interpretación 

(ISO 15708-3:2017) 

 

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico 
CTN 130 Ensayos no destructivos, cuya secretaría 
desempeña AEND.  
 
 
  

 

Asociación Española 
de Normalización 
Génova, 6 - 28004 Madrid 
915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 15708-3 



UNE-EN ISO 15708-3 
 
Ensayos no destructivos 
Métodos por radiación para tomografía digital 
Parte 3: Funcionamiento e interpretación 
(ISO 15708-3:2017) 

Non-destructive testing. Radiation methods for computed tomography. Part 3: Operation and 
interpretation (ISO 15708-3:2017). 

Essais non destructifs. Méthodes par rayonnements pour la tomographie informatisée. Partie 3: 
Fonctionnement et interprétation (ISO 15708-3:2017). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 15708-3:2019, 
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 15708-3:2017. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 16016-3:2012. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
Depósito legal: M 666:2020 
 
© UNE 2020 
Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE. 
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE. 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 15708-3 



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 15708-3 

Índice 

Prólogo europeo ................................................................................................................................. 5 

Declaración ........................................................................................................................................... 5 

Prólogo ................................................................................................................................................... 6 

1 Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 7 

2 Normas para consulta ...................................................................................................... 7 

3 Términos y definiciones .................................................................................................. 7 

4 Procedimiento operativo ................................................................................................ 7 
4.1 Generalidades ..................................................................................................................... 7 
4.2 Ajuste del sistema de TD ................................................................................................. 8 
4.2.1 Generalidades ..................................................................................................................... 8 
4.2.2 Geometría ............................................................................................................................. 8 
4.2.3 Fuente de rayos X .............................................................................................................. 9 
4.2.4 Detector ................................................................................................................................ 9 
4.3 Parámetros de reconstrucción .................................................................................. 10 
4.4 Visualización .................................................................................................................... 10 
4.5 Análisis e interpretación de imágenes de TD ....................................................... 10 
4.5.1 Generalidades .................................................................................................................. 10 
4.5.2 Ensayo de características/ensayo de defectos .................................................... 10 
4.5.3 Ensayo dimensional ....................................................................................................... 11 

5 Requisitos para la obtención de resultados aceptables ................................... 14 
5.1 Parámetros de calidad de imagen ............................................................................ 14 
5.1.1 Contraste ........................................................................................................................... 14 
5.1.2 Ruido ................................................................................................................................... 16 
5.1.3 Relación señal-ruido ..................................................................................................... 17 
5.1.4 Relación contraste-ruido ............................................................................................. 17 
5.1.5 Resolución espacial ....................................................................................................... 18 
5.2 Idoneidad del ensayo .................................................................................................... 20 
5.3 Interpretación del examen por TD y criterios de aceptación ........................ 20 
5.4 Registros e informes ...................................................................................................... 21 
5.5 Artefactos .......................................................................................................................... 21 
5.5.1 Generalidades .................................................................................................................. 21 
5.5.2 Artefactos del endurecimiento del haz ................................................................... 22 
5.5.3 Artefactos de borde ....................................................................................................... 23 
5.5.4 Radiación difusa.............................................................................................................. 24 
5.5.5 Inestabilidades ................................................................................................................ 24 
5.5.6 Artefactos en anillo ........................................................................................................ 24 
5.5.7 Artefactos por error en el centro de rotación ...................................................... 25 
5.5.8 Artefactos por movimiento ......................................................................................... 26 
5.5.9 Artefactos debidos a un número insuficiente de proyecciones ..................... 27 
5.5.10 Artefactos del haz cónico ............................................................................................. 27 

Anexo A (Informativo) Medición de la resolución espacial usando 
medidores del par de línea........................................................ 29 

Bibliografía ........................................................................................................................................ 33 
  



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 15708-3 

 

1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento facilita una idea general del funcionamiento de un sistema de tomografía digital (TD) 
y la interpretación de los resultados a fin de proporcionar al usuario la información técnica para 
seleccionar parámetros adecuados. 
 
Es aplicable a la captura de imágenes a nivel industrial (es decir, fuera del campo de la medicina) y 
proporciona un conjunto consistente de definiciones de los parámetros de realización de la TD, 
incluyendo la manera en la que dichos parámetros están relacionados con las especificaciones del 
sistema de TD.  
 
Este documento trata la tomografía digital axial y excluye otros tipos de tomografía como la 
tomografía por translación y la tomosíntesis. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 15708-1:2017, Ensayos no destructivos. Métodos por radiación para tomografía digital. Parte 1: 
Terminología. 
 
ISO 15708-2:2017, Ensayos no destructivos. Métodos por radiación para tomografía digital. Parte 2: 
Principios, equipos y muestras. 
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