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Dentistry. Oral surgical scalpel handle (ISO 20570:2018). 

Médecine bucco-dentaire. Manche de bistouri pour chirurgie buccale (ISO 20570:2018). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 20570:2018, que 
a su vez adopta la Norma Internacional ISO 20570:2018. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica los requisitos y métodos de ensayo para la utilización múltiples veces de 
mangos de bisturí para cirugía oral junto con hojas separables para procedimientos de cirugía oral 
tales como el corte y/o la resección de tejidos de la cavidad oral blandos. 
 
También especifica los requisitos para el marcado y etiquetado de los mangos de bisturí para cirugía 
oral. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modifica-
ción de esta). 
 
ISO 1942, Odontología. Vocabulario. 
 
ISO 6507-1, Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Método de ensayo. 
 
ISO 6508-1, Materiales metálicos. Ensayo de dureza Rockwell. Parte 1: Método de ensayo. 
 
ISO 7153-1, Instrumentos quirúrgicos. Materiales. Parte 1: Metales. 
 
ISO 7740:1985, Instrumentos quirúrgicos, bisturíes con hojas desechables. Dimensiones de ajuste. 
 
ISO 17664, Procesado de productos sanitarios. Información a suministrar por el fabricante del producto 
sanitario para el procesado de productos sanitarios. 
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