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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica un método para la determinacién mediante cromatografia de gases de los
disolventes en pinturas y barnices, disoluciones de ligantes, emulsiones y dispersiones diluibles en
agua.

Con la precisiéon que se establece en el capitulo 13, los componentes por encima de 0,02% (porcentaje
en masa) se pueden determinar de manera cuantitativa.

El método definido en este documento no es de aplicacion para la determinacion del contenido de los
componentes organicos volatiles (COV) y de los componentes organicos semivolatiles (COSV).

NOTA Para la determinacion de los COV y COSV, véase la Norma ISO 11890-2121.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la uUltima edicion (incluida cualquier
modificacién de esta).

ISO 4618, Pinturas y barnices. Términos y definiciones.

ISO 15528, Pinturas, barnices y materias primas para pinturas y barnices. Toma de muestras.
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