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UNE-EN 482

Exposicién en el lugar de trabajo
Procedimientos para la determinacion de la concentracion de los agentes quimicos
Requisitos generales relativos al funcionamiento

Workplace exposure. Procedures for the determination of the concentration of chemical agents. Basic
performance requirements.

Exposition sur les lieux de travail. Procédures pour déterminer la concentration d'agents chimiques.
Exigences élémentaires relatives aux performances.

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 482:2021.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 482:2012+A1:2016.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Esta norma europea establece los requisitos basicos de funcionamiento de los procedimientos para la
determinacién de concentraciones de agentes quimicos en la atmésfera de los lugares de trabajo segtin
requiere la Directiva de agentes quimicos 98/24/CE [13]. Estos requisitos se aplican a todas las etapas
de los procedimientos de medicién, independientemente de la forma fisica del agente quimico (gas,
vapor, particulas en suspension en el aire), a los procedimientos de medicidn con etapas separadas de
toma de muestra y analisis, y a los equipos de lectura directa.

Este documento especifica los requisitos que tienen que cumplir los procedimientos de medicién

cuando se ensayan bajo determinadas condiciones de laboratorio, debido al amplio intervalo de
condiciones ambientales que se encuentran en la practica.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion (incluida cualquier
modificacion de esta).

EN 481, Atmdsferas en los puestos de trabajo. Definicion de las fracciones por el tamario de las particulas
para la medicién de aerosoles.

EN 838, Exposicion en el lugar de trabajo. Procedimientos de medida de gases y vapores que utilizan
muestreadores por difusion. Requisitos y métodos de ensayo.

EN 1540, Exposicion en el lugar de trabajo. Terminologia.

EN 13205 (todas las partes), Exposicion en el lugar de trabajo. Evaluacién del funcionamiento de los
muestreadores para la medicion de concentraciones de particulas en suspension en el aire.

EN 13936, Exposicién en el lugar de trabajo. Procedimientos para la medicién de agentes quimicos
presentes como mezclas de particulas en suspension en el aire y vapores. Requisitos y métodos de ensayo.

EN 45544 (todas las partes), Métodos generales para la evaluacién de la capacidad de reparacion,
reutilizacion y actualizacién de productos relacionados con la energia.

EN ISO 13137, Atmésferas en el lugar de trabajo. Bombas para muestreo personal de los agentes
quimicos y biolégicos. Requisitos y métodos de ensayo (1SO 13137).

EN ISO 17621, Atmdsferas en el lugar de trabajo. Sistemas de medicién por tubos detectores de corta
duracién. Requisitos y métodos de ensayo (IS0 17621).

EN ISO 21832, Aire en el lugar de trabajo. Metales y no metales en particulas en suspensién en el aire.
Requisitos para la evaluacion de los procedimientos de medicion (ISO 21832).

EN ISO 22065, Aire en el lugar de trabajo. Gases y vapores. Requisitos para la evaluacién de
procedimientos de medicion que utilizan muestreadores por aspiracion (1SO 22065).

ISO 78-2, Quimica. Disefios para normas. Parte 2: Métodos de andlisis quimico.

ISO 16107, Workplace atmospheres. Protocol for evaluating the performance of diffusive samplers.
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