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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica la determinación de la distribución de la masa molecular y los valores de 
masa molecular medios Mn (número medio) y Mw (masa media) de los polímeros que son solubles en 
agua mediante cromatografía de permeación de gel (por sus siglas en inglés, GPC). 
 
NOTA También conocida como cromatografía por exclusión estérica (por sus siglas en inglés, SEC, Size Exclusion 

Chromatography). 

 
Este método es de aplicación para polímeros neutros y polianiones (por ejemplo, policarboxilatos, 
polisacáridos, alcoholes polivinílicos completamente hidrolizados, y óxidos de polietieleno de elevado 
peso molecular). No es de aplicación para policationes [por ejemplo, polivinilpirrolidona, polivinilpiridina, 
sales de poli(dialil-N, N-dimetil-azaciclopentano), quitosano]. 
 
A pesar de las buena solubilidad en la fase móvil y aunque los cromatogramas obtenidos muestren una 
buena repetibilidad, es posible que este método no se pueda utilizar con ciertos tipos de polímeros 
debido a interacciones específicas (por ejemplo, adsorción) dentro del sistema muestra/eluyente/ 
columna (véase también el capítulo 12). 
 
Las condiciones especificadas en este documento no son aplicables al análisis por GPC de las muestras 
de polímeros con valores de Mw superiores a 106 g/mol y/o de polímeros con límites de elución fuera 
de los límites de calibración (véanse 7.6 y el anexo C). 
 
Este documento no incluye métodos de corrección (por ejemplo, para la eliminación del ensanchamiento 
del pico). Si se necesitan los valores absolutos de masa molecular, se puede utilizar un método 
absoluto (por ejemplo, osmometría de membrana para Mn o dispersión de luz para Mw). 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
ISO 1513, Pinturas y barnices. Examen y preparación de las muestras para ensayo. 
 
ISO 4618, Pinturas y barnices. Términos y definiciones. 
 
ISO 15528, Pinturas, barnices y materias primas para pinturas y barnices. Toma de muestras. 
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